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Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal Protein производства компании DiaSys.

Концентрации калибраторов указаны во вкладыше к набору калибраторов.

При калибровке калибраторы развести в десять раз и указать концентрации с учетом разведения.

При заказе проб пациентов следует указывать разведение сыворотки в 10 раз.

Контроль правильности измерений рекомендуется проводить по контрольным сывороткам TruLab Protein, уровень 1 и уровень 2.
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Select Single for single reagent, Double for double reagents system
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