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Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal Protein производства компании DiaSys.

Концентрации калибраторов указаны во вкладыше к набору калибраторов.

Контроль правильности измерений рекомендуется проводить по контрольным сывороткам TruLab Protein, уровень 1 и уровень 2.
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